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PRODUCTOS CONFIABLES MODELO CON MASCARA:
1. Retirar la tapa del aerosol y agitelo durante
MANUAL DE USO  j0geaundos
2. Insertar el aerosol en la parte posterior de
la aerocamara (Ver dibjo 1).
3. Sellar la méascara sobre la cara cubriendo
nariz y boca.
4. Disparar el aerosol. Mantener la mascara
sellada a la cara durante 30 segundos
mientras el paciente respira lento ysprofundo.
5. Repetir los pasos 1 a 4 segun la indicacion
medica.
Importante: esperar 1 minuto entre cada
disparo.
6. Retirar el aerosol de la-aerocamara.
Taparlo y guardarle/en“éin lugar seguro.

MODELO CON PICO BUCAL.:

1=Retirar la tapa del-aeresol'y agitelo durante
10 segundos.

2. Insertar el aerosol en la parte posterior de
la aerocamara (Ver dibujo 1).

3. Colocar la boquilla en la boca sellando con
los-labios.

4. Disparar €l"aergsol. Realizar inhalaciones
profundas y lentas durante 30 segundos. Al

AF 01 | AEROCAMARA BIVALVULAR finalizar contener la respiracion durante 30
KIDS (lNFANT”_) Segundosl

AF 02/ AEROCAMARA BIVALVULAR 5. \Repetir los pasos 1 a 4 segun indicacion
CON MASCARA JUVENIL médica.

AF 03| AEROCAMARA BIVALVULAR Importante: esperar 1 minuto entre cada
CON MASCARA ADULTO disparo.

AF 04 | AEROCAMARA BIVALVULAR 6. 'Retirar el aerosol de la aerocamara.
CON BOQUILLA Taparlo y guardarlo en un lugar seguro.
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Conocé nuestra linea en
www.termometroargentino.com.ar

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO:

Se recomienda lavar antes de usar por
primera vez. Las aerocamaras son
desarmables para facilitar su limpieza.

Proceder a desarmar el dispositivo en
sus partes sin retirar la valvula del
tubo. Lavar en un recipiente con agua
tibia y unas gotas de detergente cada
15 dias. Enjuagar y dejar secar al aire.
No refregar ni secar con paiio.

/NIMPORTANTE:

L'a aerocamara es un'dispositivo médico.
Utilizar la aerocamara segun indicacion
médica.

Dispositivo deé uso personal.

Este producto ha sido diseiiado y fabricado para ser
utilizado conforme al uso previsto: Administracion de
medicamentos en aerosol para tratamiento de enferme-
dades respiratorias.

Su disefio permite una higienizacion adecuada y el
control de los riesgos asociados a su utilizaciéon.
Conforme los requisitos regulatorios de la Administra-
cion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Médica (ANMAT). Disposicion N° 4306/1999, “Requisitos
escenciales de seguridad y eficacia de los productos
médicos”, asi como las estrictas normas internacionales
de Gestion de Calidad I1ISO 13485 y de Gestion de
Riesgos ISO 14971 se han analizado todos los riesgos
previstos manteniendose estos bajo control.
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Teléfono: 5263-8290 /8297.
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13485:2005
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PRODUCTO DE VENTA LIBRE.



